
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

59 GX-B1417/22-P-23349 2023.3.9 综合判定：合格

60 GX-B1417/22-P-23350 2023.3.9 综合判定：合格



61 GX-B1417/22-P-23351 2023.3.9 综合判定：合格

62 GX-B1417/22-P-23352 2023.3.9 综合判定：合格

63 GX-B1417/22-P-23353 2023.3.9 综合判定：合格



64 GX-B1417/22-P-23354 2023.3.9 综合判定：合格

65 GX-B1417/22-P-23355 2023.3.9 综合判定：合格

66 GX-B1417/22-P-23356 2023.3.9 综合判定：合格



67 GX-B1417/22-P-23357 2023.3.9 综合判定：合格

68 GX-B1417/22-P-23358 2023.3.9 综合判定：合格

69 GX-B1417/22-P-23359 2023.3.9 综合判定：合格



70 GX-B1417/22-P-23360 2023.3.9 综合判定：合格

71 GX-B1417/22-P-23361 2023.3.9 综合判定：合格

72 GX-B1417/22-P-23362 2023.3.9 综合判定：合格



73 GX-B1417/22-P-23363 2023.3.9 综合判定：合格

74 GX-B1417/22-P-23364 2023.3.9 综合判定：合格

75 GX-B1417/22-P-23365 2023.3.9 综合判定：合格



76 GX-B1417/22-P-23366 2023.3.9 综合判定：合格

77 GX-B1417/22-P-23367 2023.3.9 综合判定：合格

78 GX-B1417/22-P-23368 2023.3.9 综合判定：合格



79 GX-B1328/20-P-23001 2023.3.9 所检项目合格

80 GX-B1328/20-P-23002 2023.3.9 所检项目合格

81 GX-B1417/22-P-23369 2023.3.9 综合判定：合格



82 GX-B1417/22-P-23370 2023.3.9 综合判定：合格

83 GX-B1417/22-P-23371 2023.3.9 综合判定：合格

84 GX-B1417/22-P-23372 2023.3.9 综合判定：合格



85 GX-B1417/22-P-23373 2023.3.9 综合判定：合格

86 GX-B1417/22-P-23374 2023.3.9 综合判定：合格

87 GX-B1417/22-P-23375 2023.3.9 综合判定：合格



88 GX-B1417/22-P-23376 2023.3.9 综合判定：合格

89 GX-B1417/22-P-23377 2023.3.9 综合判定：合格

90 GX-B1417/22-P-23378 2023.3.9 综合判定：合格



91 GX-B1417/22-P-23379 2023.3.9 综合判定：合格

92 GX-B1417/22-P-23380 2023.3.9 综合判定：合格

93 GX-B1417/22-P-23381 2023.3.9 综合判定：合格



94 GX-B1417/22-P-23382 2023.3.9 综合判定：合格

95 GX-B1417/22-P-23383 2023.3.9 综合判定：合格

96 GX-B1417/22-P-23384 2023.3.9 综合判定：合格



97 GX-B1308/21-P-23001 2023.3.10 所检项目合格

98 GX-B1499/21-P-23001 2023.3.10 所检项目合格

99 GX-B1499/21-P-23002 2023.3.10 所检项目合格



100 GX-B1499/21-P-23003 2023.3.10 所检项目合格

101 GX-B1310/21-P-23013 2023.3.10 符合标准要求

102 GX-B1310/21-P-23014 2023.3.10 符合标准要求



103 GX-B1310/21-P-23015 2023.3.10 符合标准要求

104 GX-B1310/21-P-23016 2023.3.10 符合标准要求

105 GX-B1310/21-P-23011 2023.3.10
未发现超过φ2mm当

量直径的缺陷



106 GX-B1310/21-P-23012 2023.3.10
未发现超过φ2mm当

量直径的缺陷

107 GX-B1428/21-P-23002 2023.3.10 无缺陷迹痕显示

108 GX-B1428/21-P-23003 2023.3.10 无缺陷迹痕显示



109 GX-B1428/21-P-23001 2023.3.10 无缺陷迹痕显示

110 GX-B1310/21-P-23010 2023.3.10
未发现超过φ2mm当

量直径的缺陷

111 GX-B1416/22-P-23024 2023.3.13 综合判定：合格



112 GX-B1416/22-P-23025 2023.3.13 综合判定：合格

113 GX-B1416/22-P-23020 2023.3.12 所检项目合格

114 GX-B1416/22-P-23021 2023.3.12 所检项目合格



115 GX-B1416/22-P-23022 2023.3.12 所检项目合格

116 GX-B1416/22-P-23023 2023.3.12 所检项目合格

117 GX-B1559/22-P-23041 2023.3.14 所检项目合格



118 GX-B1416/22-P-23010 2023.3.14 综合判断：合格

119 GX-B1416/22-P-23011 2023.3.14 综合判断：合格

120 GX-B1416/22-P-23012 2023.3.14 综合判断：合格



121 GX-B1416/22-P-23013 2023.3.14 综合判断：合格


